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IDESIGN SIMULATIONSLEITFADEN TRIOCLEAR™

1. Simulation abspielen

2. Einstellung der Geschwindigkeit

3. Aktuelles Set

4. 3D-Ansicht

5. Sets insgesamt

Der Benutzer kann den Simulationsviewer 

mit diesen 2 Funktionen anklicken.

Die Mausbedienung im 3D-Ansichtsfenster 

funktioniert wie unten dargestellt:

Hauptsymbolleiste: einschließlich der Werkzeuge zur Anzeige von Objekten und der Ansichtswerkzeuge

Animation des Behandlungsplans:

1. Hauptsymbolleiste

2. 3D-Ansichtsfenster

3. Seitenleiste: Entwurfsplan, Verlauf, Klinische 

Anleitung, Staging, Foto, Modifi kationen

4. Animationstoolleiste
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Ansicht rotierend
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IDESIGN SIMULATIONSLEITFADEN TRIOCLEAR™

Die Registerkarte „Staging” zeigt die Übersicht und die 

Behandlungsdetails der Bewegung für jeden Zahn in 

jedem Set an.

Seitenleiste

Die Seitenleiste enthält Informationen zu den 

einzelnen Fällen, einschließlich der Behandlungspläne 

und einen chronologischen Fallverlauf.

Falls erforderlich, kann der Behandler den 

Behandlungsplan direkt im Simulationsviewer 

ändern. Klicken Sie auf die Schaltfläche 

„Modifi kation erstellen”, um die Zielposition oder 

die Attachments anzupassen.
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IDESIGN SIMULATIONSLEITFADEN TRIOCLEAR™

Klicken Sie zum Verschieben auf die 

Schaltfläche  or 

Verschieben (Bukkal/Lingual)

Verschieben (Distal/Mesial)

Ziel-Setup anpassen

1. Wählen Sie die Registerkarte „Ziel”. Benutzen Sie 

den Schieberegler, um das Bewegungsintervall 

und den Rotationsgrad einzustellen.

2. Klicken Sie mit der linken Maustaste, um 

einen Zahn auf dem Modell auszuwählen. Der 

ausgewählte Zahn färbt sich weiß.

3. Klicken Sie auf das entsprechende Symbol, um 

die Bewegungsart auszuwählen.

4. Klicken Sie zum Verschieben auf die 

Schaltfl äche.

Wurzeltorque (Bukkal /Lingual)

Kronentorque (Bukkal /Lingual) 

Rotation (Distal/Mesial)

Intrusion/Extrusion

Kronenkippung (Distal/Mesial)
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IDESIGN SIMULATIONSLEITFADEN TRIOCLEAR™

Attachments anpassen

1. Wählen Sie die Registerkarte „Attachments”

2. Wählen Sie den Attachmenttyp aus.

3. Doppelklicken Sie mit der linken Maustaste auf 

den Zahn, um das Attachment zu platzieren.

4. Zum Anpassen des Attachments:

• Klicken Sie mit der linken Maustaste, um das 

gewünschte Attachment auszuwählen.

• Verschieben: Halten Sie die linke Maustaste auf 

dem Attachment gedrückt und ziehen Sie es an 

die gewünschte Position.

• Skalieren: Ziehen Sie den roten/grünen/blauen

Würfel in die X-, Y- oder Z-Achse. Ziehen Sie den 

Grauen Würfel, um alle Achsen zu skalieren.

• Drehen: Ziehen Sie den Roten, Grünen oder

• Blauen Würfel zum jeweiligen Drehen entlang der 

X-, Y- oder Z-Achse.

5. Andere Funktionen:

Übertragen auf weitere Sets:  Übertragung des 

Attachments auf alle nachfolgenden Sets.

Löschen: Löscht das ausgewählte Attachment.

Einzeln zurücksetzen: Setzt das ausgewählte 

Attachment auf den ursprünglichen Zustand zurück.

Alle zurücksetzen: Setzt alle Attachments auf den 

ursprünglichen Zustand zurück.

Nur Rotation anzeigen: Nur Rotationscursor anzeigen

Nur Skalierung anzeigen: Nur Skaliercursor anzeigen

Beide anzeigen Zeigt: sowohl Rotation- als auch 

Skalierungcursor an.

Senden drücken

Nachdem der Entwurf angepasst wurde, klicken 

Sie auf die Schaltfläche „SENDEN”, um den 

geänderten Entwurf zu übermitteln. Bestätigen 

Sie das Pop-up-Fenster um sicherzugehen, dass 

die Übermittlung erfolgreich war.

Anfrage erfolgreich gesendet

Nach erfolgreicher Bearbeitung erhalten Sie eine 

Bestätigungsmeldung (siehe rosa Markierung).

Sie können den Eintrag im Fallprotokoll überprüfen: 

siehe Abbildung oben. Dies bedeutet, dass die 

Übermittlung erfolgreich abgeschlossen wurde.

FÜR WEITERE INFORMATIONEN BESUCHEN 

SIE DIE AKADEMIE.
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